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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B118_2012_ACCR
Certificate of Calibration
- data di emissione 2012-07-03 || presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue al'accreditamento LAT N*101 rilasciate in accondo
- cliente Engitla S.r.l. ai decreti attuativi della legge n. 27315981 che ha
customer Via Viltorio Veneto , 15 - Viterbo istiluite il Sistera Mazicnale di Taralura [SNT).
- destinatario Safaly21 SrL. ACCREDIA altesta le capacita dof misura e di
receiver Wigle delle Arti 101, 00054 Fiumicino (RM) taratura, le compatanze metrologiche del Centro e
- richiesta CEN la riferibilitd dells tarature eseguite ai campioni
apalication nazicnali e internazionali delle unith di misura del
- in dala 2012-05-24 Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
dale Guesto certificato non pud essera riprodotio in

mada  parziale, salvo espressa  autorizzazions
scriffa da parte del Centro,

Si riferisce a
Fafernng fo
- eggetio Misuratore di Velocila di Aulaveicali
item This certificate of calibration is issued i compliance with
- costruttone Robot Visual Systems GmbH the accredifation LAT N® 101 granfed according fo
manufacturer divisione TRAFFIPAX dacrees connectad with ftelizn .'a'wél.fa-:l; 2?3-’?95; which
i n haz  esfablished the MNafional bratian  Syshem.
g;}g:}lﬂ MULTARADAR 5300 ACC.‘:EEL:‘IH aﬂc:rii';'lr&mcﬂﬂﬂmgrﬂn anci tﬁmc ;ama:;
X capabinly, the meal 2l ool rice af thir Caaning an
% ma?nocﬂa 593-072/71355 (Misuratore) I-"r; tracesbilihy of cafl%]ra.‘.ian r.:i-ﬂs.:.'.'rs o the natonal and
senal number 590-101/651284 (RADAR) infemations! standards of the Infemational Sysfem of
G49-000/51389 (Camera) Liriits (S0,
- data dellz misura 2012-06-28 This cenificate may not be parhially reproduced, except
date of maasuremants with the prior wrilten permissioa of the issuing Centre.
- registro di labaratorio RLT/ACCR_2012
lsharatory reference

I risultati di misura riportatl nel presente Certificato sone stali oltenutl applicando le procedure citale alla pagina seguente, dove sono
specificali anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di rferibilitd del Centro & i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validits. Essi si riferiscone esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento & nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The megsurement resolts reportad in fhis Corificate were ablalned following the calibrafion procedures given in the following page, where the reference slandands
or instrumentz ars indicated which guarantee the traceability chain of the labaratory, and the relaled calibration certificates in the course of validily &re indicated as
well Thay reiale anly to e calibrated fem and they am valid for the lime and condibonz of calibralion, unless otherwise speailied.

Le incerterze di misura dichiarale in queste documento sono state determinale confermemente alla Guida ISOIEC 28 & al documenta EA-
402, Solitaments sono esprasse come incertezza estesa ottenuta meltiplicands lincertezza tipo per il fattore di copertura k comispandeante
ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2,

The measurament uncerainies stated in this document have been detarmined according fo the ISONEC Guide 98 and fo EA-402. Usyally, they have been
psfimated as expanded uncerainty obtained multipling the standard uicedainty by the coverage factor & comesponding fo @ confidence level of about 95%.
MNearrnaly, s fachor k iz 2,

Il Responsabile dal Centro

Head of the Cent,
Ing WM
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B118_2012_ACCR
Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZION| DI MISURA

L'oggetia in laratura & un miseratore di velocita di autoveicali del tipo a RADAR Doppler.

La taratura & stata effettuata transitando con diverse autovetiure nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultanemanta la
velocita con il sistema di misura del Centro, | risultali di misura riportati nel presente Cerfificato sona slati sttenuti applicande 1a procedura

P_AUTOW revisiana 9.

La postazione di misura & siluata a 5P 40 Binasco-Melegnana km 13 + 031 direzione Melegnano

La catena di riferibilitd ha origine dai campioni di prima linga:

PRIM_TF1 matricola M. 06179 munito di Cerlificale di Taratura M. 12-0256-01 emesso dalllstilula Mazionale Ricerca Metrologica "I M.RILMT,

FRIM_LUNSE matricala M. TESOS20 munito o Cerlificata df Taratura M. 10-326-002 emesso dal Centro LAT 110 TEC EUROLAB

La taratura & stata esequila nelle seguanti condizioni:

- temperatura ambiente nel campa [F2+-3)1°C ed umidita relativa (44+1-5)%

Sully strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:
- verifica iniziala

| risultati oltenuti sona riporati nelle pagine seguenti.

Melle tabelle saguenti viena riportata la stima dello scarto nel campe di valositd da 30 a 100km/h espresso in termini assoluti, & oltre 100km/h
espresso in termini relativi percentaali, insieme alle incertezze di taratura,

Wiene inolire riparlata il valore massimo positive dell'errore calcolato assumendo un livella di fiducia superione al 99,7 %,

Il Respo ile Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B118_2012_ACCR
Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocitd da 30 a 100km/h
2.1.1 Corsia di marcia

Stima dello scarto della velocitd misurata dall'UUT rispatto al riferimanta (vyyrveak:
Incerezza estesa associala alla stima degli scarti:

Scarlo di velocitd massime in eccasso caloolate:

Murmara di misure effetivate:

2.2 Campo di velocitad oltre 100kmdh

2,21 Corsia di marcia

Stirma delle scarto dalla valacith misurata dallLUUT rispetto al riferiments (v vk
Incertezza estesa assaciala alla stima degli scarti:

Searto di velocita massimo in eccesso caloolato:

Mumero di misure effetiuala:

LCCEEDIA N

LAT M® 101
Hembro degll Accordi di Mutuo
Ficonoscments EA, IAF g [LAC

Signabory of Ba, [AF and ILAC
Mutual Rocognition Agreements
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-0,35 km/h

0,30 km/h

1,43 km/h
41

018 %

0,80 %

208 %
12

Lo scarto di velocita massimo & stato oitenuto semmando allo scarto media la deviazione standard degli scarti moltiplicata per un fattore
di copertura che, in base al numere di misure effelluate comisponde d un livello di fiducia superiore al 28,7%.

Il Resp el Centro
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- data di emissione
date of izsue

- cliente
customer

- destinatariz
recaiver

Siriferisoe 4

Referring to

- aggetto
ifem

- costruttore
manufacturer

- modell
model

- matricolz
sanal aumbar

- data delle misura

date of measurements
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ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B118_2012_ACCR
Attachment fo the Certificate of Calibration

2012-07-02

EngiMe 3.r.l

Wia Vittaria Venets | 15 - Viterbo

Safety21 S.r.L

Viale delle Arti 101, 00054 Fiumicing (RM)

Misuratore di Velogita di Autoveicoli
Robot Visual Systems GmbH

MULTARADAR 2580
divisione TRAFFIFAX
533-07271355 (Misuratore)
500-101/61264 (RADAR)
G459-000/61382 (Camera)
2012-06-26

Il certificato n. B118_2012_ACCR  riporia i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate
rilevate in fase di verifica iniziale, cioé nallo state in cui lo strumente & pervenuto presso il Centro di Taratura.

Gli error positivi massimi caloolati rentrano nel limiti del 5% con minime di Skmdh
Mon & stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione)

Il Centra di taratura di T.E.5.1., essende aceraditate ACCREDIA per le misure oggetto di detto certificato,
opera in conformita alla norma LUIMI CEI EM ISO/IEG 17025 *Requisiti Generali per la Competenza
dei Laboratori di Prova e Taratura® che definisce i requisiti di Assicurazione Qualith dei Laboratari di Taratura

Il Ragponsabile del Centro
Head of the Ce

Ingi}ﬂﬁo pora



