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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E103_2013_ACCR
Certificate of Callbratfon
- data dl emisslona 2013-08-12 Il prasenta cerlificalo di taratura @ emesso in basa
date of lasue allaceraditamaente LAT N*101 rlasciale in accorda
= cllante EngiNa S.r.l. al decrall atluallvi della lagge n, 273/1991 che ha
cuslomar Via Vitlerie Venelo , 15 - Viterbo islitulte I Sistema Mazionale di Taratura (SNT).
= daslinatarlo Safety21 S.r.L. ACCREDIA atlesta ls capacita di misura o di
raceiver Viale delle Arli 101, 00054 Flumicing {RM) taratura, le competanze melrologlche del Cenlro @
= flehlesta GEM la riferibliitd dells tarature eseguile al camploni
application nazionali @ internazionall delle uniia di misura del
= In dala 2012-08-24 Siatema Internazionalae delle Unlia (S().
dato Queslo cerlificate non pud essere riprodotio In

modo parziale, salvo osprossa  aulorizzaziona
sarlila da parte del Caniro.

Siriferisce a
Rafarring lo
- oggello Misuralora di Velocita di Autovelcoll
itam This cerificate of calibralion iz fasuad in ;‘ﬂmpﬂiﬂr;; WJ:E
- caalrullore Robat Visual Syatama GmbH the accraditalion LAT N° 101 granted according
manufaciturer divislons T'RAFyFIPAJ( dacraes connocted with llalian law No. 273/1991 which
el MULTARADAR 5580 has established the WNallenal Callbralion  Syalam.
- Macalo ACCREDIA aflesis the collbraion and measurément
mode capabilly, the metrological ompatonce of the Cenire and
- matricola 503-072/71356 (Misuratora) the traceabilly of calibration results lo the nafienal and
sarial numbar 500-101/61267 (RADAR) Intamational slandards of the Inlemalional System of
- data delle misure 2013-06-04 Units (51).
dale of measuramanta This cedificale may not be pardially reproduced, excepl
. I'I!ﬂli tra di lnboratorle RLTIAGCCR 2013 with the prior wiillen permiaaian af the laauing Canlre.
labaratory reference

| elsultatl di misufa fiporall nel presenta Certiflcate sono stall oltenutl applicands le pracedure ellale alla pagina seguente, dove sono
spacilicatl anghe | camplonl o gll strumenll che garaniiscono la catena di riferibilith del Cantro o | rspettivi carlificat] di taralura, in corao di
validith. Essi sl rifarigscono eselugivamante all'aggaeilo in taratura @ sono valldi nel momanto e nelle condizioni di taratura, aalve divarsamante

spacificato,

The measuremaent resulls reportad in this Corlificate ware oblainad follawing the ealibration procedures given in the following page, whaere ihe reference standards
or Inatrimanta are indicated which guarantae the traceshbiity chaln of the laboratary, and the related calibralion ceriificates in the course of validity are indicated as
waell. Thay relate only fa the calibrated ftam and they are valid for the time and conditions of calibralion, uniess otherwise speeifiad,

Le Incertezza di misura dichiarate in queste documanto sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 08 & al documento EA-
4/02. Solitamanta sono eapresse coma incertezza estesa oltenula meltiplieando I'ncertezza tipo per il fatlore di copertura k corrispondente ad
un livallo di fiducia di clrca il 95 %. Narmalmanta 1ala fallore K vala 2,

The measuremant uncerainties siated in thiz decumaeni have been delermined according fo the ISOAEC Guide #8 and te EA-4/02. Usually, they have been

estimaled as expandad uncertainty obtained mulliplying the standard uncertainty by ihe eoverage factor k coresponding to a confidence lovel of aboul B5%.
Normally, this factor k iz 2,

Il Responsabile dal Cantro
Head of the Centre
In a ora
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E103_2013_ACCR
Cartificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZION| DI MISURA

L'nggetto in taratura & un misuralore di velecita di autovalcoll del tipo a RADAR Doppler.

La taratura & siata affeliuata iransilande con diverse aulovetiure nello spazio di rilevaziona dello strumento @ misurando simultaneamante la
valocitd con | sistema di misura del Centro. | risultali di misura riportatl nal presente Cerlificato sono statl oltenuli applicando la procedura
P_AUTOV1 revisione 10.

La poslaziena di miaura & alluata n SP 35 EX 55 36 Milano - Mada km 134 + 048 direziona Medn

La catena di rifaribliith ha origine dal camploni di prima linea;

PRIM_TF1 matticola N, 08179 munito di Certificato di Taratura N. 13-0285-01 emeaso dall'lstituto Nazionale Ricerca Malralogica *l.M.RLM",

PRIM_LUNG matricola N. TES0580 munito di Gerlificato di Taratura N, 13-326-002 emesso dal Cenlro LAT 110 TEC EUROLAB

La taralura & stala eseguila nelle seguenti condizioni:

- lemparalura amblenta nel campo (268+/-3)'C ad umiditd relativa (40+/-5)%

Sulle strumente in laratura aeno slata eseguite la seguentl operazion:

= yarifica Iniziala

| rlsultatl oltenull sono riportall nalla pagine saguantl,

Nelle tabelle saguenti viena fipartala la stima dello scarto nal campo di velocita da 30 a 100km/h espresso In termini assolull, & oltre 100km/h
asprasso in terminl relativl percentuall, insiemae alle incartezza di taratura,

Viene Inoltre riportato [l valore massime pesiiive dell'errore calgolate assumendo un livello di fiducla aupariora al 89,7%,

Wﬂbﬂa del Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E103_2013_ACCR
Cartificate of Calfbration
2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA
2.1 Campo dl velocith da 30 a 100km/h
2.1.1 Corsla dl marcla
Stima dello scarlo dalla velocith misurata dall'UuT rispetto al iferimento (vyur=vu) -0,63 km/h
Incariezza esiesa associata alla stima degll scaril: 0,34 km/h
Soarto di velocltd massimo In accesso calcolalo: 0,88 km/h
MNumare di misure alfaliuaie: 3
2.1.2 Corsla di sorpasso
Stima dello scarlo della velocitd misurata dal’'UUT rispetlo al riferimanto (Vyur=vu) -0,50 km/h
Incarlezza eslesa assoclala alla stima dagll scarti: 0,36 km/h
Scarto di velocitd massimo In accesso calcolalo: 1,20 km/h
Numaro di misure alfaliuate: 30
2.2 Campo di velocita altre 100km/h
2.2.1 Corsla di marcia
Stima dello scarlo dalla valocitd misurata dall'UUT rispetto al rifarimente (Vi) 0,51 %
Incerlezza estosn assoclala alla slima degll scartl: 0,68 %
Searlo di valocith massimo in accasso caleolalo: 202 %
Numare di misure alfaliuaie; "
2,2,2 Corala di sorpasso
Stima dalio scarlo della velocithd misurata dall'UUT rispatio al riferimanto (Vuur-Ye): -0,63 %
Incarlezza eslesa associala alla slima degll scarti; 0,86 %
Searlo di velocith masaime in eccesso caloolalo: 1,66 %
Mumero di misura affattuats: 10

Lo scaro dl velocith massimo & stalo ollenule sommande alle scarto medio la deviazione standard degll scartl molliplicata per un fatlore
di copariura che, in base al numaero di misure effelluate corrisponde ad un livello di fiducla superare al 98,7%.

I Wi le del Centro
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ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E103_2013_ACCR
Attachment to the Certificate of Calibration

2013-06-12

EngiNe S.r.l.

Via Vittorio Veneto , 15 - Viterbo

Safety21 Sr.L.

Viale delle Arti 101, 00054 Fiumicino (RM)

Misuratore di Velocita di Autoveicoli

Robot Visual Systerms GmbH

MULTARADAR S580

divisione TRAFFIPAX

593-072/71356 (Misuratore)

590-101/61267 (RADAR)

2013-06-04 [

Il certificato n. E103_2013_ACCR riporta i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate
rilevate in fase di verifica iniziale, ciog nello stato in cui lo strumento & pervenuto presso il Centro di Taratura.

Gli errori positivi massimi calcolati rientrano nei limiti de! 5% con minimo di 5km/h
Non ¢ stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione)

Il Centro di taratura di T.E.S.I., essendo accreditato ACCREDIA per le misure oggetto di detto certificato,
opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025 “Requisiti Generali per la Competenza
dei Laboratori di Prova e Taratura” che definisce i requisiti di Assicurazione Qualita dei Laboratori di Taratura

Il Responsabile del Centro

Head ofithe Centre
Ing. %&Bépora





