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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E104_2013_ACCR
Certificate of Calibration
- dala di emissione 2013-08-12 Il presente corlificalo i laralura & emesse in base
date of issue alfaceraditamanto LAT M*101 rilascinto In accordo
= cllonta EngiNe 5.1, al decrall atlualivi della lagge n. 273/1991 che ha
eustomar Via Viltarlo Venelo , 15 - Vilerba Istitulto | Sistema Nazionale di Taratura (SNT)
= destinatarlo Salaty21 S.r.L. ACCREDIA allasta la capacitd di misura e di
racaiver Viale delle Arll 101, 00054 Flumicina (RM) taratura, lo compotenze melrologiche dal Centro o
= rlchiesta CEN la riferibilith delle taratura eseguita al camplonl
application nazionall & inlermnazionall delle unita di misura dal
= In dala 2012:05-24 Sistema Internazionala delle Unita (S1),
date Quaesto caflificalo non pud essere rpradollo In

modo parziale, salvo espressa aulorizzazions
acritta da parie del Centro.

Sliferisce a
Referring to
- aggetio Misuratora di Valoaltd di Autovalcoll
Hem This cartificate of callbralion (s lssued In compliance with
- gosliullore Robot Visual Systems GmbH the accreditaion LAT N® 101 granied according lo
manufacturar divisiona TRAFFIPAX decraes connactad wilh Nallan Jaw No, 27371997 which
- modallo MULTARADAR S880 has  eslablished the Nallonal Callbratlon System.
modal AC!C.';-E;#L aﬂm:::m f;.}ﬂ*’{‘lﬂbrlﬂﬂﬂ ;T,l ﬁ?:u;mnﬁ
capa o i i cal compaten: nifre a
- matricola 593-072/71364 (Misuratora) I'h: traceabifily of calibration r::um to the natlonal and
serial number 5680-101/61268 (RADAR) International standards of the Intermational Syslem of
= data dalla misura 2013-08-04 Units (S1),
date of measurements This certificate may not be parially reproduced, axcept
" rnulslro di Iaboratorio RLTIACCR_2013 with the prior writlen parmizsian of the laauing Conire,
f&ﬂd‘i”ﬂ'fdfy rafarance

I risultati di misura ripertatl nel presente Certificalo sono stall ollenull applicando le procedure cltale alla pagina seguenia, dove sono
spacificali anche | eamploni o gl strumentl che garantiscono |a eatena di riferibilith dal Cenltro @ | rispellivi carlificall di taratura, In corso dl
validith, Essl sl rifariscono eaclusivamente all'aggelts in laralura e sono valldl nal momento e nelle condizioni di taralura, salve diversamante
spacificate,

The measuremant resulla reparted in this Carificate were ablained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards
or Inatruments are indicated which guarantee the traceabilily chain of the faboratory, and the related calibration cerlificates in the course of validity are indicated as
wall. They refate only to the calibrated ifem and they are valid for the time and condilions of oalibration, unless otherwise specifiad.

La Incortezze di misura dichiarate in questo documanto sone slale daterminale confermemanta alla Guida ISO/EC 98 o al documanio EA-
4102, Solilamenia sono espresse come Incerlezza estesa oltenuta malliplicando lncartezza lipo per Il fallore di copertura k corrispondente ad
un livello di fiducia di circa il 85 %, Normalmente tale fattare k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been delermined according to the ISOJEC Gulde 98 and (o EA-4/02, Usually, thay have beon
eslimated a3 expandad unceriainly eblalned multiplying the standard uncerainly by the coverage faclor k corresponding o a confidence lovel of aboul B5%.
Narmally, this factor k Is 2,

Il Responsablla dal Centro
Head of the Canlre

In o Porpora
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E104_2013_ACCR
Certificate of Calibration

1:MODALITA" € CONDIZION| DI MISURA

L'aggelte in taratura & un misuratora di velocitd di autovalcoll del tipa a RADAR Dopplar.

La laralura & stata offetiuata transitando con diverse aulovellure nello spazie di rlevazions dello sirumento @ misurandoe simultaneamente la
valooitd con il sistema di misura dal Cantro. | risultall di misura riportati nel presente Gertificato sono stall ottenutl applicande la procedura
P_AUTOWVA ravialona 10,

La postaziona di misura & siluala a SP 35 EX S5 25 Milane - Mada ki 133 + 354 direziona Milano

La calena di riferibilit ha erigine dai eampleni di prima linea;

PRIM_TF1 matricola i, 06176 munito di Cerliflealo di Taratura M. 13-0285-01 amaeaso dall'lstitute Mazionale Ricerca Metraloglca “LN.RIi.M"

PRIM_LUNS malricola N. TES0580 munite di Certificato di Taratura N, 13-325-002 emesso dal Centro LAT 110 TEC EUROLAB

La laratura & slata eseguila nelle seguenti condizioni:

- temparatura amblante nal campo (27+-3)°C ad umidita ralativa (AB+/-5)%

Sullo strumente in taratura sono siate esegulte le seguentl aperazioni:

- varifica iniziale

| risultati eltenull sone riporiati nelle pagine seguenti,

Melle tabelle seguantl viene riportata la stima dello scarto nel campo di velocitd da 30 a 100km/h asprasao in terminl assolull, @ oltre 100km/h
eaprasso in lermini relativi pereentuall, inslema alle incerlezze di taraiura,

Viana inoltra riportalo || valora masaimao positivo dell'arrore calcolato assumando un livelio di fiducia superiora al 88,7%.

Responsabile del Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E104_2013_ACCR
Cerlificate of Callbration
Z:RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA
2.1 Campo di velocita da 30 a 100km/h
2.1.1 Corsla dil marcia
Stima dolio scarto dalla velocitd misurata dal’'UUT riaspetto al riferimanto (viyrvie): =1,04 kmih
Incerlezza eslesa associata alla stima dagll scarti: 0,32 km/h
Searto dl valooltd massimo In accasso calcolalo: 0,38 km/h
Mumara di misura affalluata; 44
2.1.2 Corsla di sorpasso
Stima dollo scarlo delia velocith misurata dal'lUUT rispetio al riferimanta (viyrviu): -0,83 km/h
incarlezza eslesa assoclata alla stima degll scartl: 0,35 km/h
Scarto di velochd massimo In accesso calcolalo! 0,76 km/h
Mumero di misure alfalluate: 43
2,2 Campao di veloclta oitre 100km/h
2.2.1 Corsla dl marcia
Slima dello searto della velocith misurata dall'UUT rispetto al riferimenta (vgur-viu)i -1,50 %
Incerlezza astesa associata alla stima degll scartl: 073 %
Scario di veloclld massimo In eccesso calcolato! 1,04 %
Mumara di misure affelluata: 8
2.2.2 Corsla di sorpaaso
Slima delle acarlo della velocia misurata dall'UUT rigpatio al rifarimento (vuyrY.u) 0,58 %
Incortezza oslosa assoclala alla siima dogli scarti; 0,73 %
Searto di velocila massime In eccesso caloolato: 223 %
Mumara di misura alfatluate: 10

Lo searto di valocith massime & stalo oltenuto semmanda allo scarto madio In devinzionas standard degli scarli moltiplicata par un fattora
di copertura che, In base al numero di misura offetiuate corrsponde ad un livallo di fiducia superiore al 99,7%,

I'de%;%ébile dal Centra
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ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E104_2013_ACCR
Attachment to the Certificate of Calibration

- data di emlsslana 2013:-06-12
date of issue
- clianta Englie S.r.l.
cuslomer Via Vittorla Vanata , 15 - Vilarbo
- daslinatario Slfﬂr.yﬂ1 Sl
recalver Viala dalla Arti 101, 00054 Flumigino (RM)
Slriferigce a
Refarring to
- oggatio Misuratore di Velocith di Autoveicoli
item
= gostruttors Robot Visual Systems GmbH
manufacturer
- modalle MULTARADAR 5580
madel divisione TRAFFIPAX
- matricala 593-072/71364 (Misuralora)
sarial numbar 5a80-101/61268 (RADAR)
- data dalla misure 2013-08-04

date of measurements

Il certificata n. E104_2013_ACCR riporta | risultati delle misure e le Incertezze ad esse associale
riipvate in fase di verifica iniziale, ciod nallo stato in cul lo strumento & pervenuto prosso || Centro di Taratura,

Gli errori positivi massimi calcolati dentrana nel limitl del 5% con minime di Skm/h
Mon & atata affeituata alcuna oparazions dl massa in punto (ragolaziona)

Il Centro di taratura di T.E.5.1., sssendo accreditato ACCREDIA par le misure oggetto di detlo cerificato,
opera In conformita alla norma UNI CEI EN ISOAIEC 17028 "Requisitl Genarall per la Compalanza
dul Laboratori di Prova e Taratura” che definisce | requlsitl di Asslcurazione Qualitd dei Laboratori di Taratura

Il Responsablle dal Centro

Head ol the Centre
In a Porpera



