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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E107_2013_ACCR
Certificate of Callbration
- data di emissione 2013-06-12 Il prezente cerlificato di laratura & emesse In base
dale of issua all'ncoraditamanta LAT N*101 rlasciato In accorda
= gllente Engiie S.r.l. al decrali altualivi della legge n. 273/1091 cha ha
customar Via Vitlorlo Veneto , 15 - Vilerbo iatituite I Sistema Nnazionale di Taratura (SNT).
= dastinatario Safely21 S.r.L. ACCREDIA allasia le capacith di misura & di
recaivar Viale delle Artl 101, 00084 Flumicine (RM) laralura, lo compatenze matrologicha del Centro o
= fichiesta CEN I riferiblith dells tarature esaguite al eampioni
application nazienall @ Internazionall dalle unitd di misura del
= in dala 2012-056-24 Sistema Internazionale dalle Unita (S1).
date Queslo cerlificate non pud essere riprodollo in

modo  parziale, salvo espressa  aulorlzzazions
scrilla da parla del Centlro.

Slrlariace
Rafarring to
- aggallo Misuratora di Velacith di Autovaicall
itam Thiz cerdificate of calibration fx lssued in complianes with
- coslrultora Robol Visual Systems GmbH g:‘ ;::f:gﬁm H’-ﬁf T.'-n Tuu: : fh :-'ﬂlg ?ﬁﬁ”&éﬁ
fact
R B has estabiished the National Calbraion System
madal ACCREDIA altesia (he calibration and measuremant
. capabilily, the malrofogical compalence of the Cantre and
* Matricola 683-072/71355 (Misuralore) the traceablllty of calibration results (o the nafional and
sartal number 590-101/81264 (RADAR) international slandards of ihe Inlemational Sysiem of
= data delle misura 2013-08-08 Linits (5i).
dale of measuremenia This ceniffcate may not be partlally reproduced, axcop!
= reglstro di laboratorlo RLT/ACCR_2013 with the pror wrilten permiasion of the lasuing Cenire.
laboratory reference

| risultatl di misura rportall nel presente Ceriificalo sono slali oftenull applicando le procedure cllate alla pagina seguente, dove sono
apacificati ancha | camplonl o gll strumanti che garantiscono I catena di riferibllitd del Gentro e | rispetlvl cerlificatl di laratura, in corso di
validith. Essl sl riferiscons asclusivamenta u"'ﬂgp!ﬂlﬂ in taralura & sono validi nel momaents a nalle condizionl di laralura, salve diversamaenta
apacificato,

The measuremant results reported in this Cerliicale were oblained foliowing the calibrafion pracadures given In the following page, whare the refarence atandards
oF inatrumaents are incieated which guarantes he fraceability chain of the laboratory, and the related calibration cerificates in the course of valldily are indicated az
wall, They relate only 1o the calibraled ilem and they are valld for the time and condiiions of calibration, unieas oihenvize specifiad,

Le Incartazza di mizura diehlarate In queste decumanto sena slale dalarminale conformamenta alla Guida ISO/IEC 98 e al documanto EA-
4/02, Solitamente sono esprosse coma incartezza estesn oltenula maltiplicando lincertezza tipo per il fatlore di copertura k corrispandenta ad
un livalio di fiducla di cirea |l 98 %. Normalmante lale fallora k vals 2.

Tha maasuramant uncerainties stated in this dacumant have baen dotarmined according to tha ISOAEC Guide 28 and o EA-4/02, Usually, they have baen
ealimated as axpandsd uncertainty oblained mulliplying the slandard uncertainly by the coverage faclor k comesponding lo a confidence Javel of aboul Q5%
Narmally, this factor k iz 2,
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E107_2013_ACCR
Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI D] MISURA

L'oggetto in taratura & un misuratore di velocltd di autovelcoll del tipo a RADAR Doppler.

La taratura & stala effeliuata ransilande con diverse autovatiure nello spazio di rlevazione dello sirumanto & misurande simullaneamanta 1a
velocitd con Il sistema di misura del Centro, | risultatl di misura riporiatl nel presente Cerlificalo sone siall oltenull applicando In procedura

P_AUTOV1 ravisiona 10,

La postazions di misura & siluata a SP 40 Binaseo-Malagnano km 13 + 031 direzions Malagnano

La eatena di riferibllita ha origine dal camplon| di prima linea;

PRIM_TF1 matrcola N. 08178 munito di Carlificato di Taratura N, 13-0285-01 emaosso dall'lslilute Nazionals Ricerca Malralogica "I M.RILM,

PRIM_LUNE matricola N, TES0580 munite di Cerlificalo di Taratura M. 13-325-002 emesso dal Cenlra LAT 110 TEC EUROLAB

La taralura & stata eseguila nolle seguantl condizlonl:

= tlemparalura amblanta nal campo (2&+I-3)‘¢.‘. ad umldith relativa (35+/-5)%

Sullo strumania in taralura sono slale eseguile le saguentl operazioni:
= varifica Iniziala

I risullati ettenutl sone riporatl nalle pagine seguentl.

Malle taballe seguent] viens ripartala la stima dallo searle nal campo di velocita da 30 a 100km/h espresso In termini asselull, e olire 100km/h
asprasso in terminl relalivi pereentuall, inslama alle Incertezze di laratura,

Viene inoltre riportato i valore massimo positivo dall'errore calcolato assumande un livello di fiducia superiore al 99,7%,

___uﬁé’ionnsablla dal Cantro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E107_2013_ACCR
Certificate of Calibration
2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA
2.1 Campa dl velocith da 30 a 100km/h
Siima dallo scario dolla valocitd misurata dall'UUT rispetto al riferimanto (Viur-via): -0,34 km/h
Incertezza astasa associala alla stima dagli scartl: 0,20 km/h
Searlo di velocitd massimo in eccesso calcolato: 1,12 km/h
Numaro di misure effeltuate: 40
2.2 Campe di volocith oltro 100km/h
Slima dello searlo dalla valocita misurata dall'UUT rispatto al tifarimanto (vigyvie): 0,36 %
Incariozza aatesn associala alla stima degll scarti: 0,60 %
Sgarto di velocilh massimo in eccesso calcolalo! 224 %
Numare di misure alfaliuale: 12

La scarto di valesita massime & alalo oltenute sommando allo scarlo medio la deviazione slandard dagli acarti moltiplicata per un fatiore
di copariura cha, In baga al numero di misure effetluate corrispande ad un livello di fiducia superiore al B9,7%.

1L kspdnsabile dol Centro
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- data di amissiona
date of [saue

- cliante
customar

= destinatarlo
receiver
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= oggetto
itam

- coslrutiore
manufacturer

= modallo
madal

= malricola
serial number

- dala dalla misure

dale of measuremenis

Il cartificato n. E107_2013_ACCR

Centro di Taratura LAT N° 101

Callbratlon Centre
LAT N® 101

Laboratorio Accreditato di Mambra degil Accordi di Hutua
Tal‘atura fconoscimanto EA; TAF & ILAC

Slgnatory of EA, TAF and ILAC
Mutual Rocognition Agreamente

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 E107_2013_ACCR
Attachment to the Certificate of Calibration

2013-06-12

EngiMe S.r.l,

Via Vittorlo Veneto |, 16 = Viterbo

Safety21 S.r.L.

Viale dells Arti 101, 00054 Fiumlcine (RM)

Misuratoro di Velochta di Autovalcoll
Rabot Visual Systams GmbH

MULTARADAR 5580
divislone TRAFFIPAX
593-072/71355 (Misuratora)
590-101/61264 (RADAR)
2013-06-06

riporta i risultali delle misure e le incerlezze ad esse assoclate

rilavata in fase di verifica iniziale, clod nallo stato in cul lo strumento & pervenuto presso | Centro di Taratura,

Gli arrorl positivi masaimi calcolati dantrano nel imitl del 5% con minime di Bkm/h
Non & stata effeltuata alcuna operazione di messa In punto (regolazione)

Il Centra di taralura di T.E.S.1., essande accredilate ACCREDIA per le misure oggelto di detto certificato,
apara In conformita alla norma UNI CE| EN ISO/IEC 17025 "Requisitl Generall per la Competenza
del Laboratorl di Prova e Taratura® che definisce | requisitl di Asslourazione Qualith del Laboratorl di Taratura

Il Responsablle del Centro

Heaghof tha Centre
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